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化学分析检验工作的质量控制措施探讨

张�琳
北京京民室内环境检测技术研究中心�北京�100072

摘�要：化学分析检验工作的质量控制是确保数据准确性和结果可靠性的核心环节。在化学分析领域的背景下，

深入探讨多种质量控制措施，包括样品处理、方法优化和技术更新等方面。通过系统性地研究和应用这些措施，我们

能够显著提高化学分析检验工作的效率和精确度，为科学研究、工业生产及产品质量控制提供坚实的技术支撑。
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化学分析检验工作的准确性和可靠性对于科学研

究、工业生产和产品质量控制至关重要。然而，实际工

作中存在诸多影响分析质量的因素。为确保高质量的分

析结果，必须采取有效的质量控制措施。本文旨在探讨

化学分析检验工作中的关键质量控制措施，以提高分析

结果的准确性和可靠性，为相关领域提供有益的参考和

借鉴。

1��化学分析检验的意义

化学分析检验的意义在于保证产品、环境和人身的

安全，以及促进经济和社会的持续发展。这种检验手段

可以检测出各种物质中的成分和性质，以及判断其是否

符合相关的标准和规定。具体来说，化学分析检验的意

义包括以下几个方面：首先，化学分析检验有助于保证

产品质量。在生产过程中，通过对原材料、半成品和成

品的化学分析检验，可以确保产品符合规定的质量标准

和技术要求，从而提高产品的可靠性和耐久性。其次，

化学分析检验在环境保护方面也有着重要的作用。通过

对空气、水、土壤等环境样品进行化学分析检验，可以

准确检测其中的污染物和有毒有害物质，从而及时采取

有效的治理和保护措施，保障环境的健康和可持续发

展。此外，化学分析检验还有助于保障人身安全。在食

品、药品等领域，化学分析检验可以检测出其中的有害

物质和微生物等，从而保障人们的饮食和用药安全。在

职业卫生领域，通过对工作场所和职业病的化学分析检

验，可以预防职业病的发生，保护员工的身体健康[1]。最

后，化学分析检验对于促进经济和社会持续发展也具有

积极的作用。通过对新产品和新材料的化学分析检验，

可以推动科技创新和产业升级。通过对进出口商品的化

学分析检验，可以促进国际贸易和合作。

2��化学分析检验质量管理的影响因素

2.1  设备仪器因素
设备仪器的精度、稳定性和可靠性直接关系到化学

分析检验结果的准确性和可靠性。如果设备仪器存在问

题或不合规，就会导致分析结果出现偏差或不准确，

从而影响检验结论的正确性和可信度。设备仪器因素对

于化学分析检验质量管理的影响主要体现在以下几个方

面。首先，设备仪器的精度和分辨率会直接影响检验结

果的准确性和精度。其次，设备仪器的稳定性和可靠性

也是影响检验结果的重要因素。如果仪器经常出现故障

或漂移，就会导致检验结果的不稳定和不可靠。最后，

设备仪器的使用和维护也会对检验结果产生影响。如果

仪器使用不当或维护不良，就会导致仪器性能下降或损

坏，从而影响检验结果的准确性。因此，在化学分析检

验质量管理中，必须高度重视设备仪器因素的影响。对

于设备的选购、使用、维护和保养等方面都需要严格按

照规定和标准进行操作，确保设备的准确性和可靠性。同

时，还需要定期进行设备的校准和维护，及时发现和修复

设备存在的问题，以保证检验结果的准确性和可靠性。

这样才能确保化学分析检验工作的质量和可信度，为相

关领域的科学研究和实践应用提供有力的支持和保障。

2.2  实验室环境因素
实验室环境的温度、湿度、光照、空气流通等条件

都会对化学分析检验结果的准确性和可靠性产生影响。

如果实验室环境不稳定，例如温度过高或过低，湿度不

适宜，光照不足或过度等情况，都会导致实验结果的偏

差。这是因为化学反应的速率、物质的稳定性以及分析

仪器的精度都可能受到环境条件的影响。除此之外，实

验室的清洁度和整洁度也是影响化学分析检验质量的重

要因素。如果实验室内存在灰尘、杂质或其他污染物，

可能会对试剂、样品或仪器产生污染，从而影响实验结

果的准确性。因此，在进行化学分析检验时，必须充分

考虑实验室环境因素对实验结果的可能影响。为了最大

程度地减小这种影响，实验室应当具备稳定的温度、湿

度和光照条件，保持良好的空气流通，同时保持清洁和
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整洁的环境。这样，才能为化学分析检验提供一个稳

定、可靠的实验环境，从而确保所得结果的准确性和可

靠性。

2.3  样品处理和试剂盒的选择
在化学分析检验质量管理中，样品处理和试剂盒的

选择直接影响到分析结果的准确性和可靠性。样品处理

包括样品的采集、保存、制备等环节，而试剂盒的选

择则直接关系到实验的灵敏度和特异性。如果样品处理

不当，例如采集不具有代表性的样品、保存条件不合适

或制备过程中引入污染，都可能导致分析结果偏离真实

值。因此，在样品处理过程中，必须严格遵守操作规

程，确保样品的完整性和稳定性。试剂盒的选择也是影

响化学分析检验质量的关键因素。不同试剂盒间的成

分、灵敏度和特异性可能存在差异，因此选择合适的试

剂盒对于确保实验结果的准确性至关重要[2]。在选择试剂

盒时，应充分考虑其质量、性能和口碑，避免使用劣质

或过期产品。样品处理和试剂盒的选择在化学分析检验

质量管理中具有举足轻重的地位。为了确保分析结果的

准确性和可靠性，必须对这两个环节给予足够的重视，

严格执行相关规定和标准，从而为化学分析检验提供有

力保障。

3��化学分析检验工作的质量控制措施

3.1  建立严格的质量控制体系
建立严格的质量控制体系是化学分析检验工作的关

键。为确保分析结果的准确、可靠与溯源性，必须实施

一系列的质量控制措施。首先，制定详细的质量控制

手册，明确各环节的操作规程、质量标准和偏差处理办

法，为检验人员提供明确的指导。实施定期的仪器校准

与维护，确保仪器处于最佳状态，这是获得准确数据的

基础。其次，加强内部审核，定期对分析过程和结果进

行复核，及时发现并纠正潜在的问题。建立样品管理程

序，从采样、保存到处理，都要有明确的记录和操作规

范，以确保样品的完整性和代表性。此外，数据处理与

报告阶段也要有严格的质量控制。采用专业的统计方法

进行数据分析，确保结果的合理性。在报告撰写时，要

确保信息完整、准确，并经过多级审核，以杜绝任何错

误和遗漏。为提高质量控制体系的有效性，还要进行持

续的培训与教育，强化检验人员的质量控制意识，使他

们深知质量控制的重要性，并能在日常工作中严格落

实。严格的质量控制体系是化学分析检验工作的基石。

通过规范化操作、仪器校准、内部审核和专业培训等措

施，可以大大降低分析误差，提高结果的可靠性，从而

为相关决策提供科学、准确的数据支持。

3.2  加强样品管理
加强样品管理是化学分析检验工作中质量控制的核

心环节之一。样品作为分析检验的对象，其质量状态直

接影响到分析结果的准确性和可靠性。为确保样品质

量，首先要从采样环节开始严格控制。选择具有代表性

的采样点和采样时间，使用洁净的采样器具，避免外界

因素对样品造成污染。其次，样品的保存和转运也是关

键。根据样品的特性选择合适的保存条件，如温度、光

照和容器材质，确保在转运过程中样品不发生变质或交

叉污染。同时，建立完善的样品标识和记录系统，实现

样品的可追溯性。在实验前，对样品进行制备处理时，

也要严格遵守操作规程。选择合适的制备方法，避免引

入不必要的误差。同时，对于制备过程中使用的试剂和

耗材，要进行严格的质量控制，确保其纯度和质量。此

外，样品的检测过程中也要注意防止交叉污染。在处理

多个样品时，要合理安排检测顺序，及时清洗实验器

具，避免样品间的相互干扰。从采样、保存、转运到实

验前处理，都要严格执行相关规定和操作要求，确保样

品的代表性和稳定性。这样才能为后续的化学分析提供

可靠的基础数据，确保分析结果的准确性和可信度。

3.3  优化实验条件和方法
优化实验条件和方法是化学分析检验工作中质量控

制的重要一环。正确的实验条件和方法能够有效减少误

差，提高分析结果的准确性和可靠性。第一，要选择

适当的实验条件，包括温度、湿度、反应时间等。这些

条件应根据具体的实验要求和样品的特性来优化，以确

保实验的稳定性和重现性。第二，合适的实验方法也是

关键。应根据分析目的和样品类型选择最合适的分析方

法，例如光谱法、色谱法等。同时，要确保所选方法经

过验证和确认，具备足够的准确性和精确度。第三，实

验过程中使用的试剂和耗材的质量也直接影响分析结

果。要选择纯度高、稳定性好的试剂，以及质量可靠的

耗材，确保实验过程的质量和可控性。第四，数据分析

方法的选择也是优化实验条件和方法的一部分。应采用

合适的统计方法和数据处理技术，对实验数据进行科学

分析和解释，以得出准确可靠的结论。在化学分析检验

工作中，优化实验条件和方法对于质量控制至关重要[3]。

通过合理选择实验条件、方法和试剂耗材，以及科学的

数据分析，可以最大程度地减小误差，提高分析结果的

准确性和可靠性，从而为相关决策提供有力支持。

3.4  强化数据处理和报告质量
强化数据处理和报告质量是化学分析检验工作中质

量控制的关键环节。为了确保分析结果的准确性和可靠
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性，必须对数据处理和报告质量进行严格把控。一方

面，要确保实验数据的准确性和完整性。在数据采集、

整理、计算过程中，要采用合适的方法进行数据校验和

纠错，避免数据出现偏差或遗漏。同时，对于异常数据

和不符合规律的结果，要进行深入分析和排查，找出原

因并及时处理。另一方面，选择合适的统计方法对数据

进行处理和分析。要根据实验目的和数据类型，选择合

适的统计软件进行数据分析，确保结果的可靠性和稳定

性。对于不确定度的评估，也要进行科学的计算和表

述，以反映结果的可靠性和精度。同时，报告质量的控

制也是至关重要的。报告应准确、简明地反映实验过程

和结果，重点突出，逻辑清晰。对于图表和表格的制

作，要符合规范，美观易懂。同时，报告中的结论和讨

论部分要进行深入剖析，提出合理的解释和建议，为读

者提供有用的参考信息。通过加强数据校验、选择合适

的统计方法、制作高质量的报告等措施，可以进一步提

高分析结果的准确性和可靠性，提升化学分析检验工作

的质量和水平。

3.5  加强人员培训和管理
加强人员培训和管理是化学分析检验工作中质量控

制的重要举措。人员的专业素质和操作技能直接影响分

析结果的准确性和可靠性。为确保工作质量，首先要

对检验人员进行系统的培训。培训内容包括化学基础知

识、分析技术、仪器操作、数据处理等方面，以提升人

员的专业水平和实际操作能力。同时，培训还应注重理

论与实践相结合，加强实际操作和案例分析的练习，使

人员能够熟练掌握各项技能。其次，建立完善的管理体

系也是关键。制定明确的工作职责和操作规程，确保每

个人员都明确自己的任务和责任。建立定期的考核和评

价机制，对人员的工作质量和操作规范进行评估，及时

发现和纠正问题。加强团队合作和沟通，促进信息的共

享和经验的交流，提升整个团队的工作效率和质量[4]。此

外，持续的专业发展和知识更新也是必要的。鼓励人员

参加相关学术会议、研讨会和培训课程，跟踪最新的研

究进展和技术发展，保持与行业的同步。提供必要的学

习资源和支持，促进人员自主学习和知识的积累。

3.6  实施持续改进策略

实施持续改进策略是化学分析检验工作中质量控制

的重要方面。为了确保分析结果的质量和可靠性，必须

不断对工作流程、方法和技术进行改进。（1）定期回顾
和评估现有的分析方法和流程是关键。通过收集用户反

馈、参与行业交流和参考最新研究，识别存在的问题和

改进的机会。鼓励团队成员提出改进建议，积极参与改

进活动，形成持续改进的文化。（2）及时引入新技术和
新方法是实施持续改进的重要方面。随着科技的不断发

展，新的分析技术和仪器不断涌现。跟踪和评估这些新

技术和方法，选择适合的引入到实际工作中，可以提高

分析效率、准确性和可靠性。（3）加强与其他行业和
专业领域的合作也是持续改进的重要途径。通过与其他

领域专家的交流和合作，可以借鉴他们的经验和最佳实

践，引入新的思路和方法，推动化学分析检验工作的创

新和发展。（4）持续改进还需要建立相应的监测和评估
机制。设定明确的质量指标和目标，定期对分析结果和

工作流程进行监测和评估，及时发现问题并采取改进措

施。通过持续改进的循环过程，实现质量的不断提升。

结束语

化学分析检验工作的质量控制是确保结果准确可靠

的关键，需要采取全面的措施。通过加强样品管理、优

化实验条件和方法、强化数据处理和报告质量、加强人

员培训和管理以及实施持续改进策略等，我们能够不断

提升化学分析检验工作的质量水平。今后，我们应继续

关注新技术、新方法的发展，不断完善质量控制体系，

以适应日益复杂和多样化的分析需求，为科学研究和实

际应用提供准确、可信的分析结果。

参考文献

[1]崔涛.提升化学分析检验质量控制工作的措施[J].化
工管理,2021,(30):155-156.

[2]廖子云,易婷.化学分析检验工作的质量控制研究
[J].化工管理,2020,(07):92-93.

[3]彭晏.化学分析检验工作的质量控制[J].石油石化物
资采购,2021(23):189-190.

[4]刘永超.提升化学分析检验质量控制工作的措施[J].
化工设计通讯,2020,46(05):137-138.


