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医疗计量器具计量检定的重要性及检定问题

伍挺霖
玉林市检验检测研究院�广西�玉林�537000

摘�要：医疗计量器具的准确测量对于提高医疗服务质量至关重要。其计量检定是确保准确性和可靠性的关键环

节。然而，当前医疗计量器具的计量检定存在一些问题，如标准不统一、设备陈旧、费用高等。为解决这些问题，建

议建立统一的计量检定标准，更新设备，降低费用。这些措施有助于提高医疗服务质量，保障患者健康和生命安全。
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引言：医疗计量器具在医疗诊断、治疗和监测过程

中发挥着至关重要的作用。这些工具的准确性和可靠性

直接关系到患者的健康和生命安全。因此，对医疗计量器

具进行准确的计量检定至关重要。只有通过准确的计量检

定，才能确保医疗计量器具的准确性和可靠性，为医生提

供准确的数据，帮助他们做出正确的诊断和治疗决策。

同时，这也是保障患者权益和医疗质量的重要措施。

1��医疗计量器具计量检定的重要性

1.1  保障患者健康和生命安全
医疗计量器具在医疗诊断、治疗和监测过程中扮演

着至关重要的角色。这些工具的准确性和可靠性直接关

系到患者的健康和生命安全。如果医疗计量器具存在误

差，可能导致医生对患者的病情判断失误，从而制定错

误的治疗方案或诊断结果。这不仅会给患者带来不必要

的痛苦和风险，还可能延误治疗时机，甚至危及患者的

生命[1]。因此，对医疗计量器具进行准确的计量检定是至

关重要的。通过计量检定，可以确保医疗计量器具的准

确性和可靠性，从而为医生提供准确的数据，帮助他们

做出正确的诊断和治疗决策。同时，这也是保障患者权

益和医疗质量的重要措施。医疗机构应该加强对医疗计

量器具的计量检定工作，确保其准确性和可靠性，为患

者提供更加安全、有效的医疗服务。

1.2  提高医疗服务质量
医疗计量器具的准确测量对于提高医疗服务质量具

有重要作用。医生根据医疗计量器具的测量结果进行诊

断和治疗，如果这些结果存在误差，可能导致误诊或误

治，影响治疗效果。因此，对医疗计量器具进行准确的

计量检定，确保其准确性和可靠性，有助于提高医疗服

务质量，为患者提供更好的治疗效果。在现代医学中，

医疗计量器具已经成为不可或缺的工具。例如，血压

计、心电图仪、血糖仪等都是常见的医疗计量器具。这

些设备可以帮助医生快速准确地获取患者的生理参数信

息，从而更好地了解患者的身体状况，制定合理的治疗

方案。然而，如果这些设备的测量结果存在误差，就会

导致医生做出错误的判断和决策，给患者带来不必要的

风险和损失。计量检定是指通过一系列的检测和校准程

序，检查医疗计量器具是否符合国家或行业标准的要

求。只有经过严格的计量检定后，医疗计量器具才能被

认定为准确可靠的设备，并被用于临床诊断和治疗。

1.3  促进医疗技术进步
医疗计量器具的准确测量不仅是保障患者健康和生

命安全的关键，也是推动医疗技术进步的重要因素之

一。随着医疗技术的不断进步，新的医疗计量器具不断

涌现，其准确性和可靠性对于提高治疗效果和推动医疗

技术进步具有重要意义。通过对医疗计量器具进行准确

的计量检定，可以确保其准确性和可靠性，为医生提供

准确的数据，帮助他们做出正确的诊断和治疗决策。同

时，这也是推动医疗技术进步的重要手段之一。通过对

医疗计量器具的研究和改进，可以开发出更加准确、可

靠的医疗计量器具，为患者提供更好的治疗效果和服

务。因此，医疗机构和相关人员应该加强对医疗计量器

具的计量检定工作，推动医疗技术的进步和发展，为患

者提供更加安全、有效的医疗服务。

2��医疗计量器具计量检定问题分析

2.1  计量检定标准不统一
当前，医疗计量器具的计量检定标准尚未实现全国

统一，这是医疗领域一个亟待解决的问题。由于不同地

区和不同检测机构可能采用不同的检定标准和方法，导

致同一台设备在不同地区或不同检测机构检定的结果存

在差异。这种不一致性可能会影响设备的准确性和可靠

性，从而影响患者的诊断和治疗。不同地区和不同检测

机构采用的检定标准和方法的不同，可能导致同一台设

备在检定过程中存在误差。如果这些误差不能得到及时

的纠正，将会影响设备的准确性和可靠性。例如，一些
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地区可能采用比较先进的检定方法和标准，能够准确地

检测设备的各项参数，而另一些地区则可能采用比较传

统的检定方法，无法准确地检测设备的各项参数。这将

会导致同一台设备在不同地区或不同检测机构检定的结

果存在差异。

2.2  计量检定设备落后
在一些检测机构，使用的计量检定设备可能存在老

化问题。这些设备可能已经使用了很长时间，其性能和

准确性可能受到影响。此外，一些检测机构可能缺乏

对设备的维护和保养，导致设备老化加速。设备老化可

能会影响设备的准确性和可靠性。长时间使用的设备可

能会受到磨损、氧化或老化，导致其性能下降，无法准

确地检测设备的各项参数。这将会影响患者的诊断和治

疗，甚至可能导致误诊或误治。缺乏对设备的维护和保

养也会加速设备老化的过程。一些检测机构可能没有专

业的维护和保养团队，或者没有足够的资金和资源来对

设备进行定期的维护和保养。这将会导致设备出现故障

或性能下降，从而影响患者的诊断和治疗。

2.3  计量检定周期不合理
医疗计量器具的计量检定周期可能存在不合理的情

况，这是医疗计量器具管理中的常见问题。由于不同的

设备使用频率和维护状况不同，因此其检定周期也应

该有所不同。对于使用频率较高的设备，由于其使用频

繁，磨损和老化速度较快，因此需要更频繁地进行检

定。如果这些设备的检定周期过长，可能会导致设备性

能下降，影响患者的诊断和治疗。因此，对于这些设

备，应该缩短检定周期，确保其准确性和可靠性。对于

使用频率较低的设备，由于其使用较少，磨损和老化速

度较慢，因此可以适当延长其检定周期。如果这些设备

的检定周期过短，可能会导致不必要的浪费和资源浪

费。因此，对于这些设备，应该根据实际情况适当延长

检定周期。

2.4  计量检定费用高昂
一些医疗计量器具的计量检定费用可能较高，这给

医疗机构和患者带来了经济压力。在一些地区，由于缺

乏专业的计量检定机构或设备，医疗机构可能需要将设

备送往外地进行检定，这不仅增加了运输成本，还可能

导致设备在运输过程中受到损坏或误差。高昂的计量检

定费用会增加医疗机构的运营成本。医疗机构需要为设

备支付额外的费用来进行检定，这可能会增加医疗服务

的成本，从而影响患者的治疗费用。对于一些经济条件

较差的患者来说，这可能会增加他们的经济负担，甚至

导致他们无法获得必要的医疗服务[2]。将设备送往外地进

行检定不仅增加了运输成本，还可能导致设备在运输过

程中受到损坏或误差。一些医疗计量器具可能非常精密

和脆弱，稍有不慎就可能受到损坏或影响其准确性。在

运输过程中，设备可能会受到振动、碰撞或温度变化等

因素的影响，导致其性能下降或出现误差。这将会影响

设备的准确性和可靠性，从而影响患者的诊断和治疗。

3��解决医疗计量器具计量检定问题的建议

3.1  建立统一的计量检定标准
为了解决医疗计量器具计量检定问题，建议建立统

一的计量检定标准。当前，在医疗领域中存在着各种不

同的计量检定标准和方法，导致了计量结果的差异和不

可比性，给准确性和可靠性带来了挑战。因此，建立一

个统一的计量检定标准，对于确保医疗计量器具的准确

性和可靠性至关重要。需要制定统一的计量检定方法和

程序。这包括标准的检定装置和检定方法的选择，以及

检定的环境条件和参数的设定。同时，制定详细的检定

程序和记录要求，确保检定工作的规范和可追溯性。建

立各类医疗计量器具的统一计量检定标准。不同类型的

医疗计量器具具有不同的测量原理和特性，因此需要针

对不同的器具制定相应的计量检定标准。这些标准应涵

盖测量范围、准确性要求、重复性和稳定性等指标，以

确保计量器具在不同应用场景下的准确性和可靠性。另

外，建立统一的计量检定标准还需要加强标准制定与修

订的科学性和透明度。在制定新的标准或修订现有标准

时，应充分考虑国内外先进标准的借鉴，充分调研和研

究医疗计量器具的最新发展和应用需求，确保标准的科

学性、先进性和实用性。建议加强计量检定技术与仪器

设备的研发和推广应用，提高计量检定的自动化程度和

准确性。通过引进和研发新的仪器设备和计量技术，可

以提高计量检定工作的效率和可靠性，减少人为误差和

测量不确定度。

3.2  更新计量检定设备
随着科技不断发展，计量检定设备也在不断更新和

升级，尤其是引入了新的技术和方法，提供了更准确、

更可靠的计量检定手段。建议引入先进的传感器和检

测设备。传感器和检测设备的发展使得精确测量成为可

能。高精度的电子天平、光学式形貌测量仪和扫描电子

显微镜等先进设备可以提供更精确的测量结果，为医疗

计量器具的计量检定提供更高的可信度和准确性。需要

采用先进的自动化检定系统和软件。自动化检定系统能

够提高工作效率和准确性，减少人为因素带来的误差。

采用先进的自动化检定系统和软件，可以实现对医疗计

量器具的自动化检定和数据处理，减少人工操作的干
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扰，提高计量检定的一致性和可靠性。建议引入新的测

量技术和方法。随着纳米技术、激光技术和光电子技术

等的不断发展，一些新的测量技术和方法被广泛应用于

计量检定领域。例如，纳米定位技术可以提供更高分辨

率的测量结果，激光扫描技术可以提供非接触式的测量

方式，光电子传感技术可以实现高速、高精度的测量

等，这些新技术的引入能够提高医疗计量器具的计量检

定水平。定期更新和维护现有的计量检定设备也是至关

重要的。随着时间的推移，仪器设备的性能可能会下

降，导致测量结果的准确性降低。因此，建议定期对仪

器设备进行维护和校准，确保其正常工作和准确性。

3.3  合理制定计量检定周期
计量检定周期是指对医疗计量器具进行定期检定和

校准的时间间隔。合理的计量检定周期能够保证医疗计

量器具的准确性和可靠性，同时避免频繁的检定工作，

提高工作效率。根据医疗计量器具的特性和使用环境，

合理制定计量检定周期。对于高精度和频繁使用的计量

器具，计量检定周期可缩短，以保证其准确性；而对于

低精度和少量使用的计量器具，则可适当延长检定周

期，以提高工作效率。考虑相关标准的要求。医疗计量

器具的计量检定周期往往需要遵守相关法规和标准的要

求。例如，国家质量监督检验检疫总局发布的《计量器

具检定管理办法》中规定了计量器具的非法检定周期为

一年，而国际标准组织发布的ISO15189对医疗实验室要
求进行内部质量控制和外部质量评估，将计量检定周期

与内外部质量要求相结合，形成全面的检定体系。及时

收集和分析实际使用情况的数据，并结合风险评估，进

行动态调整计量检定周期。通过实际使用情况的监测和

分析，可以了解计量器具的稳定性和变化趋势，及时调

整计量检定周期以保持其准确性和可靠性[3]。同时，通过

风险评估，对于对人身安全和医疗结果产生重大影响的

计量器具，可以采取更频繁的检定周期，以最大程度地

保障患者的安全。

3.4  降低计量检定费用
医疗计量器具的计量检定是保障医疗设备质量和安

全的重要环节，但是目前计量检定费用较高，给医疗机

构和患者带来了一定的经济负担。检测机构可以对计量

检定流程进行优化，减少不必要的环节和时间浪费，提

高检定效率。通过建立标准化的检定程序和操作规范，

减少重复性工作；采用先进的检定设备和技术，提高检

定精度和准确性；加强内部管理，提高工作效率等。建

立区域性的计量检定中心，集中管理和运营计量检定设

备和人员，为多家医疗机构提供检定服务；或者通过联

合采购等方式，降低计量检定设备的购置成本。可以给

予医疗机构一定的财政补贴或税收优惠，减轻其经济压

力；加强对计量检定机构的监管和管理，确保其服务质

量和安全性。医疗机构可以通过提高自身管理水平，降

低计量检定费用。例如，可以加强对计量检定人员的培

训和管理，提高其工作效率和技术水平；建立健全的计

量检定管理制度和流程，规范操作和管理行为；加强对

计量检定设备的维护和管理，延长其使用寿命等。降低

医疗计量器具的计量检定费用需要从多个方面入手，包

括优化流程、共享资源、支持和提高管理水平等。只有

通过多方面的努力和合作，才能实现医疗计量器具计量

检定工作的高效、安全和经济可持续发展。

结束语

医疗计量器具的准确测量对于提高医疗服务质量至

关重要。只有通过严格的计量检定和管理措施，才能保

证医疗计量器具的准确性和可靠性，为患者提供更好的

治疗效果。因此，医疗机构需要加强对医疗计量器具的

管理和维护，定期对其进行计量检定，并建立完善的质

量管理体系。只有这样，才能推动医疗技术的进步和发

展，为患者提供更好的治疗效果和服务。

参考文献

[1]张艳军,郭瑞荣,徐正红.医疗计量器具计量检定中的
问题与对策[J].中国医疗器械技术,2020,44(7):22-24.

[2]许勇,许令鹏.浅析医疗计量器具计量检定中存在的
问题及对策[J].医疗器械信息,2020,26(13):106-107.

[3]刘伶俐,陈铃,臧吉秀.医疗计量器具计量检定中存在
的问题与对策[J].医疗装备与临床,2019,30(9):41-44.


